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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI 
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO N° 176/2022 1DOC 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2022 
OBJETO: Aquisição de equipamentos e material permanente para atender o Pronto Atendimento 
conforme Termo de Referência - Convênio firmado com o Ministério da Saúde, através da 
Proposta nº 13833.213000/121003 e habilitada pela Portaria nº 3041 de 05/11/2021. 
 
Em razão do pedido de esclarecimentos ao Pregão em referência pela licitante PROLIFE 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA e resposta da Unidade Requisitante, fica alterada a descrição 
técnica do item 3 do procedimento, em especial nos Anexos 1, 2 e 12 do procedimento, sendo 
correta a descrição a seguir: 
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO Apres. Qtde 

03 1 

MONITOR FISIOLÓGICO PARA USO ADULTO, PEDIÁTRICO E 
NEONATAL / PARÂMETROS: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP/PI / 
TIPO DE MONITOR: PRÉ CONFIGURADO/ ALÇA PARA 
TRANSPORTE: POSSUI / TAMANHO DE TELA: 10 A 12” 
COLORIDA COM RESOLUÇÃO MINIMA DE 600 X 600 PONTOS / 
CURVAS: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 8 CURVAS 
SIMULTÂNEAS COM POSSIBILIDADE PARA ALTERAR AS CORES 
DOS PARÂMETROS, EXIBIR TELA DE OXYCRG /ALARMES: 
PERMITIR AJUSTE MANUAL E AUTOMÁTICO DOS LIMITES DE 
ALARME INFERIOR E SUPERIOR DE ACORDO COM OS SINAIS 
VITAIS ATUAIS DO PACIENTE./ DADOS: ARMAZENAMENTO DE 
72 HORAS DE TENDÊNCIAS GRÁFICAS E NUMÉRICAS, TELA 
COM TENDÊNCIAS RESUMIDAS E PERMITIR MARCAÇÃO DE 
EVENTOS MANUAIS COM RESPECTIVAS ONDAS E ANOTAÇÕES, 
PERMITIR A CRIAÇÃO DE PERFIS PERSOONALIZADOS / PESO: 
MÁXIMO DE 4,5 KG / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT 
AUTOMÁTICO, COM BATERIA DE PELO MENOS 2 HORAS / 
CONEXÃO: POSSUIR MODO DE CONEXÃO DIRETA COM CABO 
LAN, COM EQUIPAMENTOS IGUAIS, PARA VISUALIZAÇÃO DE 
VARIOS LEITOS EM UM ÚNICO MONITOR / NIVEL DE 
PROTEÇÃO: IPX1 / INTEGRAÇÃO: COMUNICAÇÃO 
BIDIRECIONAL COM CENTRAL DE MONITORAMENTO E 
OPCIONALMENTE COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS 
DE PROTOCOLO HL7 /CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, 
RJ45 E PARA VIDEO EXTERNO / ECG: PERMITIR 
MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES 
SIMULTÂNEAS. POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE 
UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA 
DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO 
CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E DETECTOR DE 
MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE 
IMPEDÂNCIA TORÁCICA. DEVE PERMITIR O AJUSTE MANUAL 
DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE 
APNEIA CONFIGURÁVEL, POR SEGURANÇA, EM NO MÁXIMO 40 
SEGUNDOS. FAIXA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 
RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA 
PLETISMOGRÁFICA E INDICADOR DE QUALIDADE DO SINAL. 
DEVE PERMITIR A CONFIGURAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE 
ATUALIZAÇÃO E BIP PROVENIENTE DO PULSO MODULADO DE 
ACORDO COM A SATURAÇÃO. FAIXA DE SATURAÇÃO DE 
OXIGÊNIO: 0 A 100%. FAIXA DE FREQUÊNCIA DE PULSO: 30 A 
300 BPM / PNI: INDICAÇÃO NUMÉRICA DAS PRESSÕES 
SISTÓLICA, MÉDIA E DIASTÓLICA. POSSUIR MODO 

Unidades 3 
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CONTÍNUO/STAT E AUTOMÁTICO ENTRE 1 E 120 MINUTOS 
PELO MENOS. FAIXA DE MEDIÇÃO: 10 A 270MMHG / TEMP: 
PELO MENOS 2 CANAIS. FAIXA DE TEMPERATURA: 25 A 45 °C / 
PI: POSSUIR PELO MENOS 2 CANAIS. INDICAÇÃO NUMÉRICA 
DAS PRESSÕES SISTÓLICAS, MÉDIA E DIASTÓLICA. PERMITIR 
ZERAMENTO DO TRANSDUTOR NO PRÓPRIO MONITOR. 
APRESENTAÇÃO DE DUAS ONDAS SOBREPOSTAS NO MESMO 
CAMPO. POSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO DA 
PRESSÃO DE PULSO. FAIXA DE MEDIÇÃO: -25 A 320. / 
ACESSÓRIOS: 1 CABO ECG/RESP DE 3 VIAS; 1 CABO ECG/RESP 
DE 5 VIAS; 1 SENSOR SPO2 ADULTO; 1 MANGUEIRA DE 
PRESSÃO; 1 MANGUITO ADULTO P; 1 MANGUITO ADULTO M; 1 
MANGUITO ADULTO G; 1 SENSOR DE TEMPERATURA 
SUPERFICIAL; 1 BATERIA; 1 CABO FORÇA; 1 MANUAL DE 
OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 12 MESES. O 
EQUIPAMENTO A SER FORNECIDO DEVERÁ POSSUIR 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA DISPONÍVEL NO ESTADO DE ENTREGA, 
POR EMPRESA CREDENCIADA E AUTORIZADA PELO 
FABRICANTE; REGISTRO NA ANVISA; INSTALAÇÃO E 
TREINAMENTO OPERACIONAL INCLUSOS DURANTE O 
PERÍODO DA GARANTIA PARA 10 PESSOAS. 

 
Em virtude das alterações efetuadas, que alteram a formulação de propostas pelas licitantes, ficam 
alteradas as datas do edital, sendo: 
 
Recebimento das propostas até as 08h59min do dia 20/01/2023. 
Abertura das propostas: às 09 horas de 20/01/2023. 
Início da sessão de disputa de preços: às 10 horas do dia 20/01/2023. 
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL  www.bll.org.br 
 
O presente esclarecimento encontra-se no site da Prefeitura em www.cajati.sp.gov.br e as demais 
condições do procedimento permanecem inalteradas.  
 
Cajati/SP, 05 de janeiro de 2023. 
 
LUIZ HENRIQUE KOGA 
Prefeito Municipal 
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 681F-39AD-0899-2127

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 05/01/2023 16:41:30 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/681F-39AD-0899-2127


